Detalhe Equipamento 


Nomenclatura Item 
Cicloergômetro 3068 
Sinônimos 


Bicicleta Ergométrica Horizontal, Cicloergômetro Horizontal, Cicloergômetro Portátil 


Classificação 


Médico Assistencial 


Definição e Aplicação 


Equipamento utilizado para treinamentos, reabilitação, medicina esportiva, etc. 


A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis. 


Ver Especificação Sugerida 1 A 


Preço Sugerido 


R$ 3.443,00 


Bicicleta Ergométrica Horizontal deve possuir painel com display em LCD e módulo eletrônico com no mínimo as seguintes funções: velocidade, tempo, distância, calorias; Capacidade 
de no mínimo 100 Kg; Suporte e apoio para as mãos com empunhadura emborrachada; Estrutura em aço com pintura eletrostática com alta resistência à corrosão ou superior; Assento 
e encosto ergonômicos e confeccionados em material impermeável com regulagem de distância dos pedais; Cinta para fixação do pé no pedal. A alimentação elétrica será definida pela 
entidade solicitante. 


Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas A 


Informar principais características técnicas, material de confecção e demais recursos 
desejados. Indicar, se necessário, sistema de frenagem, ajuste do guidom e do selim, 
aplicação de carga, ajustes de clip para sapatilha de competição; Apresentar velocidade 
em KmYh; Alimentação elétrica: 110/220 V - 60 Hz.É passível de aprovação o 
Cicloergômetro Portátil. 


Não é permitida a configuração Vertical, por existir um item dedicado (Bicicleta 
Ergométrica Vertical). Não é permitido solicitar sistema de ergometria dentro deste item, 
por se tratar de outro item da lista de equipamentos financiáveis. 


Ambientes v 


Programa Estratégico / Componente v 


Empresa Participante do PROCOT Página na Internet Telefone 


Não há empresas habilitadas para esse item até o momento 


O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As 
empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da 
Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de 
homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos. 


Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot@saude.gov.br 


